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引言

甲硝唑为抗阿米巴药、抗滴虫药、抗厌氧菌药，在我国GB 

31650-2019中规定，甲硝唑允许用于治疗动物疾病，但不得在动

物源性食品中检出[1]。氯霉素属于酰胺醇类广谱抗生素，在农业部

235公告中规定氯霉素禁止使用，在动物源食品中不得检出。在美

国和欧盟的大多数国家，氯霉素和甲硝唑也被禁止使用[2]。

SCIEX推出基于三重四极杆技术的鸡肉中甲硝唑和氯霉素的

检测方法，本方法可实现一针进样，正负切换同时检测甲硝唑和

氯霉素，实验数据显示该方法卓越的检测灵敏度，良好的据重现

性，定量限远远满足检测要求。

实验方法

样品处理：

鸡肉经沉淀蛋白、乙酸乙酯提取后，采用MCS固相萃取柱净

化，用乙酸乙酯洗脱氯霉素，吹干复溶后正己烷除酯，乙酸乙酯

萃取，再次吹干复溶后LC-MS/MS测定；5%氨化甲醇洗脱甲硝唑，

吹干复溶后LC-MS/MS测定，内标法定量。

液相条件：

色谱柱： Phenomenex Kinetex F5, 2.6 µm, 3.0×50 mm

流动相A：水     

流动相B：乙腈 

流速：0.6 mL/min

柱温：40 ℃
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洗脱程序： 

时间 A% B%

0 90 10

0.5 90 10

2 10 90

3 10 90

3.2 90 10

5 90 10

质谱条件：

离子源：ESI

气帘气CUR：30 psi；   碰撞气CAD：Medium；

IS电压：5500 V/-4500 V； 源温度：550 ℃；

雾化气GAS 1：55 psi； 辅助气GAS 2：60 psi

序
号

中文 
名称

Q1 Q3 名称ID
去簇
电压
DP

碰撞
能量

CE

1 甲硝唑 172.2 128.1 Metronidazole 1 50 20

172.2 82.1 Metronidazole 2 50 37

D4-甲硝唑 176.2 128.1 D4- Metronidazole 50 20

2 氯霉素 321.0 152.0 Chloramphenicol 1 -75 -24

321.0 257.0 Chloramphenicol 2 -75 -17

D5-氯霉素 326.0 157 D5-Chloramphenicol -75 -24

表1. 离子对信息。
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小结：

本实验基于SCIEX三重四极杆质谱技术建立了一针进样，正

负切换同时检测鸡肉中甲硝唑和氯霉素的LC-MS/MS检测方案。实

验数据显示该方法灵敏度高，重现性好， 定量限远远满足检测要

求，可以用来进行鸡肉中甲硝唑和氯霉素的快速测定。

实验结果：

1  线性范围和检出限

甲硝唑和氯霉素在0.025~50 ng/mL范围内均具有良好的线性， 

线性相关系数r大于0.9999。检出限0.01 ng/mL。

 

 

 

 

图1.  氯霉素的线性。

图2. 甲硝唑的线性。

图4. 0.25 ng/mL氯霉素的色谱图。

图3. 0.25 ng/mL甲硝唑的色谱图。

2  重复性

0.25 ng /mL混合标准溶液连续进样6针，甲硝唑的RSD为

2.70%，氯霉素RSD为2.73%表明该检测方法重现性良好，数据稳

定可靠。

3  回收率

称取阴性鸡肉样品经行加标回收实验，加标水平分别

0.2  µg/ mL, 0.8 µg/mL, 1.6 µg/mL，每个加标水平设置一个平行，回

收率范围91.5%-99.4%。
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