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LC-MS/MS快速检测化妆品中本维莫德
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2019年7月，本维莫德乳膏经国家药监局经批准，在我国获批

上市，用于治疗炎症性和自身免疫性疾病，如银屑病、湿疹等。

由于缺乏18岁以下患者相关的有效性及安全性研究，因此低于该

年龄段患者不得使用。然而，近年来，一些不法化妆品商家宣称

其提供的儿童护肤品具有治疗儿童湿疹的作用，实则在化妆品中

非法添加本维莫德，从而对消费者的安全健康产生潜在危害。

针对本维莫德在化妆品中的非法添加，2021年国家药监局发

布第106号公告，公告给出了本维莫德在膏霜乳类化妆品中非法添

加的官方检测方法。根据相关公告，我们在SCIEX液相色谱质谱系

统上开发了化妆品中本维莫德的检测方法，方法具有良好灵敏度

及重现性，可用于膏霜乳类化妆品中本维莫德非法添加的检测。

本方法具有如下特点：

1. 检测条件遵循相关法规，拿来即用，可快速帮助客户在SCIEX

仪器上完成相关项目分析，无需进行方法偏离等验证工作。

2. 检测方法灵敏度高：化妆品复杂基质中本维莫德的检出下限低

于国家相关法规。 

3. 抗基质干扰：SCIEX Turbo V™离子源具有强大的抗基质干扰能

力，减少仪器的维护频次。

仪器设备

SCIEX ExionLC™ 系统 + SCIEX Triple Quad™ 系统

样品处理：

样品处理参考国家药监局2021年第106号公告，《化妆品中本

维莫德的测定》进行处理。

色谱方法：

色谱柱：C18, 1.8 µm, 2.1 mm×100 mm

流动相：A：水（含 10 mmol/L 乙酸铵）

 B：甲醇

梯度洗脱：

Time [min] Flow [mL/min] B[%]

0.00 0.3000 30

0.50 0.3000 30

3.50 0.3000 95

6.00 0.3000 95

6.10 0.3000 30

流速：0.3 mL/min；      

 柱温：40℃；
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总结 

本实验在SCIEX Triple Quad™ 系统上，建立了化妆品中本维莫

德非法添加物的LC-MS/MS检验方法，方法快速简便，灵敏度结果

显示其检出限值低于相关标准规定，可满足膏霜乳类化妆品中本

维莫德的相关检测需求。

质谱方法：

扫描方式：负模式 MRM

离子源：ESI

离子源参数：

IS电压: -4500V 气帘气 CUR: 35 psi

雾化气 GAS1: 50 psi 辅助加热器 GAS2: 55 psi

源温度 TEM: 550℃ 碰撞气 CAD: Medium

离子对列表

化合物 Q1 Q3 DP CE

本维莫德 253.1
211.1

-115
-27

169.1 -32

实验结果

化合物提取离子流色谱图

图1. 本维莫德的提取离子流色谱图

图2. 本维莫德的校准曲线

图3. 0.1 ng/mL本维莫德基质添加溶液的色谱图

1. 线性，回归方程及回归系数

使用空白基质配制0.1~100 ng/mL标准测试液，相关曲线见图

2，回归系数r>0.999，方法从低浓度点到高浓度点均具有良好

的准确度。

2. 灵敏度及重现性考察，根据国家药监局2021年第106号公告，

按取样量0.2g计，经处理后化妆品中本维莫德的检测低限需低

于0.4 ng/mL，本方法中空白基质添加浓度为0.1 ng/mL的本维

莫德供试液依然具有很好的灵敏度（见图3），充分满足相关

通告的要求。

使用本维莫德浓度为0.2 ng/mL、5 ng/mL的基质标准溶液，连

续进样6针，所有化合物RSD值均小于2.5 %，表明方法具有良好的

重现性。

表1. 本维莫德的重现性

化合物名称
0.2 ng/mL 

RSD%(n=6)
5 ng/mL 

RSD%(n=6)

本维莫德 2.33 1.71
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